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В результаті аналізу завадостійкості перетворюва-
ча ефективних значень з лінеаризацією його характеристи-
ки по методу квадратурних перетворень отримані аналі-
тичні рівняння, які дозволяють визначити кількість кана-
лів дискретизації спектру корисного сигналу і ймовірності 
його подавлення завадою в залежності від перевищення по-
тужностей сигналів. 
Для вимірювання і контролю інтенсивності 
аналогових і цифрових сигналів довільної форми 
застосовуються лінійні перетворювачі ефективних 
значень. З усіх відомих методів лінеаризації їх хара-
ктеристик найбільш широкий частотний і динаміч-
ний діапазон зміни вхідної величини забезпечує ме-
тод, що базується на квадратурному додаванні ефек-
тивних значень ортогональних сигналів з різним 
частотним спектром [1, 2]. Однак дослідження таких 
перетворювачів обмежується в основному статич-
ним режимом роботи і оцінкою методичної похибки 
лінеаризації при різних схемах їх побудов, тоді як 
часовим і частотним властивостям (завадозахище-
ності, швидкодії, стійкості тощо) приділено мало 
уваги [3, 4]. 
Проаналізуємо завадозахищеність перетворю-
вачів ефективних значень сигналів з частотною 
(ЧМ) і частотно-імпульсною (ЧІМ) модуляцією, уз-
годжуючі фільтри яких мають неторкаючі смуги 
пропускання. Двоканальний перетворювач (рис. 1) 
взятий тільки для спрощення процедури його аналі-
зу. Частотні характеристики фільтрів каналів із зна-
чним рознесенням їх смуг показані на рис. 2. 
 
Рис. 1. Двоканальний перетворювач з частотним 
розділенням каналів 
Спочатку розглянемо випадок частотної моду-
ляції вхідного аналогового сигналу. При частотній 
модуляції сигнал проходить через канали перетво-
рювача, коли виконується хоча б одна з таких умов: 
      1 1cos 2 ,r t A f t n t   
      2 2cos 2r t A f t n t   для 0 t T  . 
 
Рис. 2. Характеристики фільтрів при рознесенні їх 
смуг пропускання 
Оскільки ймовірності в обох випадках однако-
ві, то розглянемо один із них, наприклад, перший. 
Тоді на виході смугових фільтрів: 
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де  1n t  і  2n t  є незалежними гауссовими проце-
сами з нульовим середнім значенням і спектральною 
щільністю потужності 0W . Ці процеси опишемо та-
кими рівняннями: 
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де      1 2 1, ,C C SX t X t X t  та  2SX t  є незалежними 
гауссовими процесами з нульовими середніми зна-
ченнями і спектральною щільністю потужністю 0W . 
На виході квадратичних детекторів отримаємо: 
 
     









X t A X t X t
X t X t X t
    
 
 
Після додавання  і інтегрування сигналів отри-
маємо, що 
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d X t dt   
Відгук на виході пристрою є правдивим, коли 
  0y T  , тобто коли 1 2d d . Оскільки випадкові 
змінні 1d  і 2d  є незалежними, то ймовірность пода-
влення сигналу перетворювача можна знайти із та-
кого рівняння: 
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Щільність імовірності функції 2d  можна 
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  ; i  - ортонормо-
вані послідовності випадкових значень сигналу 
 tn ; 
2d
M - математичне очікування події 2d . 
Підставивши (2) в (1), отримаємо, що 
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Оскільки  
1
0dp    при 0  , то інтеграл в 
(3) буде таким: 
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Отже, ймовірність подавлення сигналу пере-
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Збіжність ряду (4) пояснюється тим, що мате-
матичне очікування будь-якої події існує завжди і 
його значення не перевищує одиницю, а також тим, 
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  . 
Графічна залежність ПP  для випадку частотної 






  для різних значень FT  і 7m   
показана на рис. 3 штриховими лініями. 
 
Рис. 3. Імовірність похибки перетворювача ЧМ і 
ЧІМ сигналів з частотним розділенням каналів 
При частотно-імпульсній модуляції вхідного 
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 ,  nkL   - узагальнений ін-
терполяційний поліном Лаггера. Для порівняння 
пристроїв з частотною і частотно-імпульсною моду-
ляціями сигналів ймовірність похибки перетворю-
вача для ЧІМ повідомлень зображена на рис. 3 су-
цільними лініями. 
Графічні залежності показують, що при ЧІМ 
для малих FT  завадозахищеність більше майже на 
1 дб, а при 2, 0FT   - на 0,3 дб в порівнянні з при-
строями при частотній модуляції аналогових сигна-
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лів. 
По-перше, це підтверджує перевагу ЧІМ над 
ЧМ, а по-друге – перевагу розбиття загальної суми 
пропускання перетворювача на вузькі смуги, що 
реалізується збільшенням каналів частотного розді-
лення спектру вхідного корисного сигналу. 
Отримані результати дозволяють вибрати кіль-
кість каналів при заданому значенні перевищення 
корисного сигналу над сигналом завади на вході 
вторинного перетворювача. 
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Проаналізовано зміну виштовхувальної сили замко-
вої рідини розділювача в робочих еталонах об’єму газу дзво-
нового типу. Запропонований спосіб компенсації виштовху-
вальної сили замкової рідини, застосовуючи механізм зрів-
новаження дзвона із шківом змінного радіуса. Отримано 
математичну залежність для визначення змінного радіуса 
шківа. Приведені результати дослідження робочого етало-
на об’єму газу РЕОВГ-0,5 з удосконаленим механізмом зрів-
новаження дзвона. 
В процесі повірки лічильників газу на робочих 
еталонах об’єму газу дзвонового типу дзвін перемі-
щається вниз і занурюється в замкову рідину витіс-
нювача. При цьому на дзвін діє змінна виштовхува-
льна сила і, відповідно, порушується рівновага сил і, 
як наслідок, змінюється рівень замкової рідини роз-
ділювача та тиск під дзвоном. Дослідження зміни 
рівня замкової рідини в робочих еталонах об’єму 
дзвонового типу приведено в роботі [1], тому автори 
не претендують на цю частину роботи. 
Автори ставлять задачу удосконалення відомих 
робочих еталонів об’єму з метою зменшення похиб-
ки вимірювань шляхом забезпечення постійного 
тиску під дзвоном. Частково ця задача вирішена в 
роботах автора [2, 3], де зрівноважуючий механізм 
дзвона складається з послідовно встановлених на 
каркасі еталона двох шківів, через які пропущений 
трос з противагою. Перший шків має змінний радіус 
для компенсації виштовхувальної сили, а другий – 
постійний радіус. Недоліком такого технічного рі-
шення є відхилення від осі троса внаслідок змінного 
радіуса шківа, що може створювати додаткові похи-
бки. 
Спосіб компенсації виштовхувальної сили у ві-
домих технічних рішеннях не задовольняє виконан-
ня поставленої задачі. Так в [4, 5] застосовані додат-
кові локальні маси для підтримання постійного 
співвідношення маси і площі дзвона, але цей спосіб 
недостатньо компенсує виштовхувальну силу через 
дискретність маси додаткових мас та ланцюгів. 
Поставлена задача вирішується тим, що шків 
циліндричного профілю і змінного профілю з’єднані 
між собою валом (як показано на рис.1). При цьому 
дзвін 1, який занурений в рідину, яка знаходиться в 
ємності 2, і шків циліндричного профілю 3 з’єднані 
тросом 4 через направляючий шків 5, а противага 6 і 
шків змінного профілю 7 з’єднані тросом 8. В поча-
тковий момент (положення “старт”) дзвін 1 зануре-
ний в рідину на величину Н, а при витісненні конт-
рольного об’єму (положення “стоп”) – на величину 
Н+L. Крім того, шківи 3 і 7 з’єднані валом 9. 
Момент сил відносно осі ОО можна записати в 
такому вигляді: 
  Д H L P П LF F F F R F r        , (1) 
де FД – сила, створена масою дзвона mД; FН – ви-
штовхувальна сила, яка створена постійно зануре-
ною частиною дзвона Н в його стартовому поло-
женні; FL – виштовхувальна сила, яка створена в 
процесі занурення (переміщення) дзвону в розділю-
вач на робочу довжину L; FР – сила, створена тис-
ком повітря Р під дзвоном в процесі повірки лічиль-
ників газу; FП – сила, створена масою противаги; r(L) 
– радіус шківа із змінним профілем. 
